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说　　明

1、委托单位（人）在委托测试前应说明测试的目的，由我单位按
有关规范进行采样、测试。由委托单位送检的样品，本报告只对送
检样品负责。
2、本报告无检测单位检验检测专用章无效。
3、本报告无编制、审核、批准签字无效。
4、本报告涂改无效。
5、本报告未经实验室书面批准不得复制（全文复制除外）；报告
复印件未加盖检测单位检验检测专用章、副本章无效。
6、对本报告检验结果若有异议，应在报告收到之日起十五日内提
出，逾期不予受理。

上海实朴检测技术服务有限公司             　电话: 021 - 64880032
　　　　　　　　　　　　   
地址：上海市闵行区都会路2059号2幢　         邮箱: sep@sepchina.cn



分析样品数量 12 样品状态 土样(12)

分析日期 2018/12/18～2018/12/30 样品来源 客户自送样

类别
技术说明

分析指标 方法 主要设备 型号 实验室设备编号

土样

钒,钴,锰
HJ 803-2016土壤和沉积物 12种金
属元素的测定 王水提取-电感耦合
等离子体质谱法

电感耦合等离子
体质谱联用
仪（ICPMS）

7900 SEP-SH-J206

干物质 HJ 613-2011土壤 干物质和水分的
测定 重量法

电子天平 ME2002E/02 SEP-SH-J356

镉
GB/T 17141-1997土壤质量 铅、镉
的测定 石墨炉原子吸收分光光度
法

火焰和石墨炉原
子吸收分光光度

计
280DUO SEP-SH-J458

铬 HJ 491-2009土壤 总铬的测定 火
焰原子吸收分光光度法

火焰和石墨炉原
子吸收分光光度

计
280DUO SEP-SH-J456

汞,砷,锑
HJ 680-2013土壤和沉积物 土壤和
沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测
定 微波消解/原子荧光法

原子荧光光度计 AFS-230E SEP-SH-J160

镍 GB/T 17139-1997土壤质量 镍的测
定 火焰原子吸收分光光度法

火焰和石墨炉原
子吸收分光光度

计
280DUO SEP-SH-J456

铍 HJ 737-2015土壤和沉积物 铍的测
定 石墨炉原子吸收分光光度法

石墨炉原子吸收
分光光度计

240ZAA SEP-SH-J328

铅
GB/T 17141-1997土壤质量 铅、镉
的测定 石墨炉原子吸收分光光度
法

火焰和石墨炉原
子吸收分光光度

计
280DUO SEP-SH-J458

铊,锡 USEPA 6020B-2014电感耦合等离子
体质谱法

电感耦合等离子
体质谱联用
仪（ICPMS）

7900 SEP-SH-J206

铜 GB/T 17138-1997土壤质量 铜、锌
的测定 火焰原子吸收分光光度法

火焰和石墨炉原
子吸收分光光度

计
280DUO SEP-SH-J456

备注
-

编制人： 审核人： 批准人：
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测试报告 实验室编号 1812601-001 1812601-002 1812601-003 1812601-004

样品原标识 T1-1 T1-2 T1-3 T2-1

报告编号：SEP/SH1812601 采样日期 - - - -

项目名称:曲阳金隅水泥有限公司 样品接收日期 2018/12/18 2018/12/18 2018/12/18 2018/12/18

分析指标 方法 检出限 单位 土样 土样 土样 土样

无机

干物质 HJ 613-2011 - % 82.6 82.4 85.2 86.4

金属

铜 GB/T 17138-1997 1 mg/kg 32 31 26 17

铬 HJ 491-2009 5 mg/kg 65 61 40 27

镍 GB/T 17139-1997 5 mg/kg 36 36 41 24

锑 HJ 680-2013 0.01 mg/kg 1.47 1.53 1.45 1.46

铅 GB/T 17141-1997 0.1 mg/kg 19.4 17.7 15.7 17.4

镉 GB/T 17141-1997 0.01 mg/kg 0.15 0.15 0.08 0.10

铊 USEPA 6020B-2014 0.1 mg/kg 0.5 0.5 0.5 0.4

铍 HJ 737-2015 0.03 mg/kg 2.26 2.13 2.18 1.88

砷 HJ 680-2013 0.01 mg/kg 11.0 11.1 10.5 11.4

汞 HJ 680-2013 0.002 mg/kg 0.029 0.029 0.025 0.036

锰 HJ 803-2016 0.7 mg/kg 539 556 546 452

钒 HJ 803-2016 0.7 mg/kg 39.6 43.0 45.3 36.0

钴 HJ 803-2016 0.03 mg/kg 10.5 11.1 11.6 9.18

锡 USEPA 6020B-2014 1 mg/kg <1 <1 <1 <1
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测试报告 实验室编号 1812601-005 1812601-006 1812601-007 1812601-008

样品原标识 T2-2 T2-3 T3-1 T3-2

报告编号：SEP/SH1812601 采样日期 - - - -

项目名称:曲阳金隅水泥有限公司 样品接收日期 2018/12/18 2018/12/18 2018/12/18 2018/12/18

分析指标 方法 检出限 单位 土样 土样 土样 土样

无机

干物质 HJ 613-2011 - % 85.8 85.9 92.1 92.6

金属

铜 GB/T 17138-1997 1 mg/kg 23 21 24 28

铬 HJ 491-2009 5 mg/kg 35 28 73 69

镍 GB/T 17139-1997 5 mg/kg 31 27 33 34

锑 HJ 680-2013 0.01 mg/kg 1.48 1.47 1.61 1.49

铅 GB/T 17141-1997 0.1 mg/kg 17.8 17.7 20.4 25.6

镉 GB/T 17141-1997 0.01 mg/kg 0.11 0.12 0.11 0.13

铊 USEPA 6020B-2014 0.1 mg/kg 0.5 0.6 0.5 0.6

铍 HJ 737-2015 0.03 mg/kg 2.20 2.10 2.27 2.54

砷 HJ 680-2013 0.01 mg/kg 11.4 11.4 12.3 11.3

汞 HJ 680-2013 0.002 mg/kg 0.034 0.033 0.055 0.052

锰 HJ 803-2016 0.7 mg/kg 412 458 468 487

钒 HJ 803-2016 0.7 mg/kg 33.8 36.4 44.9 42.8

钴 HJ 803-2016 0.03 mg/kg 8.43 9.28 10.8 10.9

锡 USEPA 6020B-2014 1 mg/kg <1 <1 2 <1
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测试报告 实验室编号 1812601-009 1812601-010 1812601-011 1812601-012

样品原标识 T3-3 T4-1 T4-2 T4-3

报告编号：SEP/SH1812601 采样日期 - - - -

项目名称:曲阳金隅水泥有限公司 样品接收日期 2018/12/18 2018/12/18 2018/12/18 2018/12/18

分析指标 方法 检出限 单位 土样 土样 土样 土样

无机

干物质 HJ 613-2011 - % 91.6 89.9 89.3 88.5

金属

铜 GB/T 17138-1997 1 mg/kg 23 26 29 24

铬 HJ 491-2009 5 mg/kg 64 63 37 32

镍 GB/T 17139-1997 5 mg/kg 35 35 34 33

锑 HJ 680-2013 0.01 mg/kg 1.52 1.56 1.52 1.60

铅 GB/T 17141-1997 0.1 mg/kg 17.6 29.3 22.4 20.1

镉 GB/T 17141-1997 0.01 mg/kg 0.14 0.20 0.15 0.11

铊 USEPA 6020B-2014 0.1 mg/kg 0.5 0.6 0.5 0.5

铍 HJ 737-2015 0.03 mg/kg 2.35 2.19 2.27 2.33

砷 HJ 680-2013 0.01 mg/kg 11.7 12.3 11.5 12.8

汞 HJ 680-2013 0.002 mg/kg 0.051 0.062 0.037 0.050

锰 HJ 803-2016 0.7 mg/kg 458 528 507 513

钒 HJ 803-2016 0.7 mg/kg 41.1 42.7 41.0 40.8

钴 HJ 803-2016 0.03 mg/kg 10.4 10.8 10.7 10.8

锡 USEPA 6020B-2014 1 mg/kg 2 2 <1 <1
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　　无机类分析

质量控制报告 质控样品： GSS-20 消解日期： 2018/12/23

实验室质控样 基质： 土样 分析日期： 2018/12/28

实验室控制样品

分析指标 方法 检出限 单位 空白 质控样结果 标准值范围

低 高

金属

铜 GB/T 17138-1997 1 mg/kg <1 26 25 31

铬 HJ 491-2009 5 mg/kg <5 37 35 51

镍 GB/T 17139-1997 5 mg/kg <5 18 14 26
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　　无机类分析

质量控制报告 质控样品： GSS-22 消解日期： 2018/12/23

实验室质控样 基质： 土样 分析日期： 2018/12/25

实验室控制样品

分析指标 方法 检出限 单位 空白 质控样结果 标准值范围

低 高

金属

锑 HJ 680-2013 0.01 mg/kg <0.01 0.53 0.36 0.64

砷 HJ 680-2013 0.01 mg/kg <0.01 7.58 6.4 9.2

汞 HJ 680-2013 0.002 mg/kg <0.002 0.021 0.014 0.026
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　　无机类分析

质量控制报告 质控样品： GSS-20 消解日期： 2018/12/23

实验室质控样 基质： 土样 分析日期： 2018/12/24

实验室控制样品

分析指标 方法 检出限 单位 空白 质控样结果 标准值范围

低 高

金属

铅 GB/T 17141-1997 0.1 mg/kg <0.1 14.4 10.0 16.8

镉 GB/T 17141-1997 0.01 mg/kg <0.01 0.10 0.077 0.139
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　　无机类分析

质量控制报告 质控样品： GSS-20 消解日期： 2018/12/26

实验室质控样 基质： 土样 分析日期： 2018/12/30

实验室控制样品

分析指标 方法 检出限 单位 空白 质控样结果 标准值范围

低 高

金属

铊 USEPA 6020B-2014 0.1 mg/kg <0.1 0.4 0.26 0.48

锡 USEPA 6020B-2014 1 mg/kg <1 1 0.7 2.9
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　　无机类分析

质量控制报告 质控样品： GSS-20 消解日期： 2018/12/23

实验室质控样 基质： 土样 分析日期： 2018/12/25

实验室控制样品

分析指标 方法 检出限 单位 空白 质控样结果 标准值范围

低 高

金属

铍 HJ 737-2015 0.03 mg/kg <0.03 1.27 1.0 1.6
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　　无机类分析

质量控制报告 质控样品：
ERA D099
-540 消解日期： 2018/12/22

实验室质控样 基质： 土样 分析日期： 2018/12/24

实验室控制样品

分析指标 方法 检出限 单位 空白 质控样结果 标准值范围

低 高

金属

锰 HJ 803-2016 0.7 mg/kg <0.7 252 165 291

钒 HJ 803-2016 0.7 mg/kg <0.7 75.9 32.2 81.3

钴 HJ 803-2016 0.03 mg/kg <0.03 49.6 36.1 60.2
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　　无机类分析

质量控制报告 样品批号： 1812601 消解日期： 2018/12/23

加标平行样 基质： 土样 分析日期： 2018/12/28

样品加标平行结果

分析指标 方法
检出
限 单位

加标样品
编号

样品结
果 加标

量
(μ
g)

加标样
结果

加标
平行
样结
果

加标
样品
回收
率％

加标
平行
样品
回收
率％

平均
回收
率％

相
对
偏
差
％

相对偏
差控制
范围％

金属

铜 GB/T 17138-
1997 1 mg/kg

1812601-
001

32 25 143 137 92 87 90 3 0～15

铬 HJ 491-2009 5 mg/kg
1812601-

001
65 50 320 333 106 112 109 3 0～15

镍 GB/T 17139-
1997 5 mg/kg

1812601-
001

36 25 126 127 75 76 76 1 0～20
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　　无机类分析

质量控制报告 样品批号： 1812601 消解日期： 2018/12/23

加标平行样 基质： 土样 分析日期： 2018/12/25

样品加标平行结果

分析指标 方法
检出
限 单位

加标样品
编号

样品结
果 加标

量
(μ
g)

加标样
结果

加标
平行
样结
果

加标
样品
回收
率％

加标
平行
样品
回收
率％

平均
回收
率％

相
对
偏
差
％

相对偏
差控制
范围％

金属

锑 HJ 680-2013 0.01 mg/kg
1812601-

001
1.47 1 3.80 3.73 116 113 114 1 0～20

砷 HJ 680-2013 0.01 mg/kg
1812601-

001
11.0 5 21.1 20.8 101 98 100 2 0～15

汞 HJ 680-2013
0.00
2 mg/kg

1812601-
001

0.029 0.1 0.247 0.251 109 111 110 1 0～30

铍 HJ 737-2015 0.03 mg/kg
1812601-

001
2.26 1 7.60 7.33 111 105 108 3 0～20
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　　无机类分析

质量控制报告 样品批号： 1812601 消解日期： 2018/12/23

加标平行样 基质： 土样 分析日期： 2018/12/24

样品加标平行结果

分析指标 方法
检出
限 单位

加标样品
编号

样品结
果 加标

量
(μ
g)

加标样
结果

加标
平行
样结
果

加标
样品
回收
率％

加标
平行
样品
回收
率％

平均
回收
率％

相
对
偏
差
％

相对偏
差控制
范围％

金属

铅 GB/T 17141-
1997 0.1 mg/kg

1812601-
001

19.4 10 67.5 61.4 100 87 94 7 0～20

镉 GB/T 17141-
1997 0.01 mg/kg

1812601-
001

0.15 0.05 0.46 0.48 132 140 136 3 0～30
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　　无机类分析

质量控制报告 样品批号： 1812601 消解日期： 2018/12/26

加标平行样 基质： 土样 分析日期： 2018/12/30

样品加标平行结果

分析指标 方法
检出
限 单位

加标样品
编号

样品结
果 加标

量
(μ
g)

加标样
结果

加标
平行
样结
果

加标
样品
回收
率％

加标
平行
样品
回收
率％

平均
回收
率％

相
对
偏
差
％

相对偏
差控制
范围％

金属

铊 USEPA 6020B-
2014 0.1 mg/kg

1812601-
001

0.5 5 23.8 23.9 97 97 97 0 0～10

锡 USEPA 6020B-
2014 1 mg/kg

1812601-
001

<1 5 20 21 85 86 86 1 0～10
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　　无机类分析

质量控制报告 样品批号： 1812601 消解日期： 2018/12/22

加标平行样 基质： 土样 分析日期： 2018/12/24

样品加标平行结果

分析指标 方法
检出
限 单位

加标样品
编号

样品结
果 加标

量
(μ
g)

加标样
结果

加标
平行
样结
果

加标
样品
回收
率％

加标
平行
样品
回收
率％

平均
回收
率％

相
对
偏
差
％

相对偏
差控制
范围％

金属

钒 HJ 803-2016 0.7 mg/kg
1812601-

001
39.6 10 136 138 99 100 100 0 0～5

钴 HJ 803-2016 0.03 mg/kg
1812601-

001
10.5 2.5 35.8 36.2 104 105 104 0 0～10
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　　无机类分析

质量控制报告 样品批号： 1812601 消解日期： 2018/12/23

平行样 基质： 土样 分析日期： 2018/12/28

平行样品结果
相对偏差
控制范
围％

分析指标 方法 检出限 单位
平行样品
编号 样品结果 平行样品

结果
相对偏差
％

金属

铜 GB/T 17138-1997 1 mg/kg
1812601-

001
32 32 1 0～15

铬 HJ 491-2009 5 mg/kg
1812601-

001
65 64 1 0～20

镍 GB/T 17139-1997 5 mg/kg
1812601-

001
36 38 3 0～25
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　　无机类分析

质量控制报告 样品批号： 1812601 消解日期： 2018/12/23

平行样 基质： 土样 分析日期： 2018/12/25

平行样品结果
相对偏差
控制范
围％

分析指标 方法 检出限 单位
平行样品
编号 样品结果 平行样品

结果
相对偏差
％

金属

锑 HJ 680-2013 0.01 mg/kg
1812601-

001
1.47 1.46 1 0～25

砷 HJ 680-2013 0.01 mg/kg
1812601-

001
11.0 10.9 1 0～20

汞 HJ 680-2013 0.002 mg/kg
1812601-

001
0.029 0.030 1 0～35

铍 HJ 737-2015 0.03 mg/kg
1812601-

001
2.26 2.24 1 0～20
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　　无机类分析

质量控制报告 样品批号： 1812601 消解日期： 2018/12/23

平行样 基质： 土样 分析日期： 2018/12/24

平行样品结果
相对偏差
控制范
围％

分析指标 方法 检出限 单位
平行样品
编号 样品结果 平行样品

结果
相对偏差
％

金属

铅 GB/T 17141-1997 0.1 mg/kg
1812601-

001
19.4 19.2 1 0～30

镉 GB/T 17141-1997 0.01 mg/kg
1812601-

001
0.15 0.14 2 0～30
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　　无机类分析

质量控制报告 样品批号： 1812601 消解日期： 2018/12/26

平行样 基质： 土样 分析日期： 2018/12/30

平行样品结果
相对偏差
控制范
围％

分析指标 方法 检出限 单位
平行样品
编号 样品结果 平行样品

结果
相对偏差
％

金属

铊
USEPA 6020B-

2014 0.1 mg/kg
1812601-

001
0.5 0.5 1 0～25

锡
USEPA 6020B-

2014 1 mg/kg
1812601-

001
<1 <1 - -
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　　无机类分析

质量控制报告 样品批号： 1812601 消解日期： 2018/12/22

平行样 基质： 土样 分析日期： 2018/12/24

平行样品结果
相对偏差
控制范
围％

分析指标 方法 检出限 单位
平行样品
编号 样品结果 平行样品

结果
相对偏差
％

金属

锰 HJ 803-2016 0.7 mg/kg
1812601-

001
539 547 1 0～5

钒 HJ 803-2016 0.7 mg/kg
1812601-

001
39.6 41.8 3 0～10

钴 HJ 803-2016 0.03 mg/kg
1812601-

001
10.5 10.8 2 0～10
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***以下空白***
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